


THANK YOU FOR

210 MINUTES

OF YOUR LIFETIME
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زمانموضوعردیف

0845تا 0830بهبود مدیریت فرآیندهای بخش استریل مرکزی01

0850تا 0845های بازاریابی و رضایت مشتریاشاره به پایه02

0900تا 0850آشنایی با نکات ساختار بخش استریل مرکزی03

0910تا 0900نقطه مصرف و انتقال وسایل آلوده به بخش استریل مرکزی04

0940تا 0910پاکسازی ابزار و وسایل آلوده به روش دستی و خودکار05

0945تا 0940اشاره به ضدعفونی حرارتی06

1000تا 0945تاکید بر اهمیت فرآیندهای استریلیزاسیون07

1010تا 1000پذیرایی08

1030تا 1010های مختلفبندی وسایل و ستبسته09

1040تا 1030بارگذاری استریلایزرها10

1050تا 1040اشاره به سیکل استریلایزر بخار11

1105تا 1050فعالیت سرگرمی گروهی12

1120تا 1105سیکل استریلایزر پلاسما پراکسید هیدروژن13

1140تا 1120پایش فرآیندهای استریلیزاسیون و بایگانی نتایج14

1145تا 1140های امانی شرکتیاشاره به مدیریت ست15

1150تا 1145شدههای استریلانبارش و حمل پک16

1155تا 1150شده و بازخوانیهای استریلتوزیع پک17

1205تا 1155کشیهای نظر سنجی و قرعهآوری برگهجمع18
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Keep Advancing
And

Enjoy Your Life as a 
Champion
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90%

10%

1%
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اقدامات پیش از استریلیزاسیون•

اقدامات حین استریلیزاسیون•

اقدامات پس از استریلیزاسیون•
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یکدراصلیکاریجریانتعریفCSSD

یکدرترافیککنترلوپرسنلترددCSSD

یکدر(خلوص-کمیت-کیفیت)بخارCSSD

،یکدردرهاسقف،کف،دیوارهاCSSD

یکدر(منفیومثبتفشار)تهویهCSSD

یکدررطوبتودماCSSD

یکدرروشناییCSSD

یکدرسلامتوالکتریکیایمنیCSSD
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کثیـف تمیـز استـریل

Dirty

Soiled

Decontamination

Clean

Packaging

Sterilizing

Sterile

Storage
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باشندداجهمازهاپارتیشنیادیوارهاازاستفادهبابایداستریلوتمیز،کثیف،هایبخش

اشدبداشتهوجودامورانجامبرایکافیفضایکهباشدایگونهبهبایدبخشهرطراحی

باشدهداشتوجودمرتبطهایقسمتبینفاصلهکمترینکهباشدشکلیبهبایدطراحی

تفکیکشرطبهکاملتفکیک:

هوا

افراد

ابزارها
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کمترین تعداد 
تبادل هوا در ساعت

(AAMIبر اساس )
جریان هوا بخش کاری

بار10 منفی کثـیف

بار4 مثبت تمیـز یا بسته بندی

بار4 مثبت اسـتریل یا انـبارش

بار10 منفی سرویـس ها و خانه داری
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دمای هوا بخش کاری

درجه سانتی گراد18تا 16 کثـیف

درجه سانتی گراد23تا 20 تمیـز یا بسته بندی

درجه سانتی گراد24تا  اسـتریل یا انـبارش

اساس توصیه سازندهبر استریلایزرمحل کار

درجه سانتی گراد24تا  ها، دوش ها، رختکن هاسرویس
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رطوبت نسبی هوا بخش کاری

درصد60تا 30 کثـیف

درصد50تا 35 تمیـز یا بسته بندی

درصد70کمتر از  اسـتریل یا انـبارش
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هادربداشتننگهبسته

تاسیساتوهادستگاهوهادربدقیقکردنسیل

هایدربازاستفادهinterlockامکانصورتدردودربییا

دربازاستفادهجایبهارتباطیهایپنجرهازاستفاده
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بیشترین میانگین کمترین بخش کاری

لوکس1000 لوکس750 لوکس500 بازرسی کلی

لوکس2000 لوکس1500 لوکس1000 بازرسی دقیق

لوکس1000 لوکس750 لوکس500 محل سینک ها

لوکس500 لوکس300 لوکس200 یفضای کاری کل

لوکس500 لوکس300 لوکس200 انـبارش



هاکف
باشداندازدستوبرآمدگیداراینبایدهاکف

یمیاییشموادوروزانهشستشویتحملکهشوندساختهموادیازبایدهاکف

گردوهاممیکروارگانیسحذفبرایتمیزکردن.باشندداشتهرااستفادهمورد

استمیکروارگانیسمانتشارعاملغباروگرداست،غبارو

کرداستفادههاکفدرموکتوفرشازنباید

داشتهریزشاستممکنواستترکیبیکهباشدجنسیازنبایدهاکفمواد

باشد

کندمیمشکلپرسنلبرایراهاترولیدادنهلناصافکف

شودهاترولیرویازوسایلافتادنوخوردنتکانباعثتواندمیناصافکف 35



دیوارها

داشتهرایاتفاقوروتینشستشویتحملکهباشندشدهساختهموادیازبایددیوارها

باشند

افظمحنبودن.شودنصبدیوارمحافظبایددیوارها،باهاترولیبرخوردارتفاعدر

شودمیکارمحیطدردیوارموادریختنودیوارپوششرفتنبینازباعث

باشدتهداشریزشاستممکنواستترکیبیکهباشدجنسیازنبایددیوارهامواد
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هاسقف

الاتصطوریبایدمرکزی،استریلبخشدرمختلفهایبخشهایسقف

باشندسقفدرونهاآناتصالاتوباشندسطحیکدرکهشوندداده

باشندسقفدرونبایددیگراتصالاتوهالوله

وگردگیانبـاشتکندانس،یامیعاندرونی،اتصالاتباشدهپرداختسقفیک

کندمیمحدودراآلودگیمنابعدیگروغبار

داشتهزشریاستممکنواستترکیبیکهباشدجنسیازنبایدهاسقفمواد

باشد
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درها

شدهساختهموادیازبایدمرکزیاستریلبخشدرموجوددرهای

اشندبداشتهراهاترولیضرباتبرابردرکافیمقاومتکهباشند

باشندداشتهرامکررهایتمیزکردنتحملبایددرها

سختارترولیحملآسـتانهوجودباشند،داشتهآستانهنبایددرها

تاسممکنوسایلآستانه،باترولیبرخوردصورتدروکندمی

بریزند

ندشوبازآسانیبهوکارییکطرفهجریانبهتوجهبابایددرها 38



پرسنلآسایشوپرسنلایمنیبهتوجه

،تنظیمقابلارتفاعباهاسینکومیزها،کانترها

کاراوجزماندر(هاترالی)هاگاریجابجاییوحرکتبرایکافیفضای

شستشوقسمتپرسنلپایزیربرایمناسبومقاومهایزیرپایی

...
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Manual

Automatic



یاورندبمرکزیاستریلبخشبهخودباراهامیکروارگانیسموآلودگیاستممکنافراد

رارقهامیکروارگانیسموآلودگیمعرضدرمرکزی،استریلبخشدراستممکنافراد

بگیرند

بایدهایینتحویلتااولیهتحویلودریافتازمرکزیاستریلبخشهایبخشتمامدرتردد

باشدمجازپرسنلبهمحدود

تریلاسبخشمختلفهایقسمتبینترددچگونگی،(شخصیکبودنمجاز)ورودمعیار

دباششدهنوشتهبایدمشیخطیاواجراییهایروشدرمناسبپوششومرکزی،

باشندداشتهرالازمپوششوخاصلباسبایدهامهمانوموقتویزیتورهای
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غوطه وری و برس 
کشی زیر سطح 

آب ساکن

آبکشی 

زیر آب روان

یر آبکشی نهایی ز
آب )آب روان 

(باکیفیت بالا

خیساندن و 
آبگیری

زیر آب روان

غوطه وری و 
برس کشی زیر
سطح آب ساکن

آبکشی زیر آب
آب )روان 

(باکیفیت بالا
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غوطه وری و برس 
کشی زیر سطح 

آب ساکن

آبکشی 

زیر آب روان

ر آبکشی نهایی زی
آب )آب روان 

(باکیفیت بالا

خیساندن و 
آبگیری

زیر آب روان

غوطه وری و 
برس کشی زیر
سطح آب ساکن

آبکشی زیر آب
آب )روان 

(باکیفیت بالا
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Inspectionبازرسی یا 

بزرگنمایی/روشنایی
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Let
Him/Her

GO
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•Thermal Washer Disinfector

•Washer Disinfector

دستگاه شستشو و ضدعفونی کننده حرارتی•
...(دستگاه واشینگ؛ واشر؛ ست شور؛ ابزارشور؛ )
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Program Number 4                                              A0=3000
Phase 

Number
Phase Name

Upkeep 

Time

H2O

Type

H2O 

Volume

Dosing 

Pumps
Dose

Heating

Temperature

Phase 1 Prewash
3 

minutes
Cold 12 lit --- --- ---

Phase 2 Wash
5 

minutes
Hot 10 lit Alkaline 0.5% 55°C

Phase 3 Neutralization
2 

minutes
Cold 10 lit Acid 0.2% ---

Phase 4 Rinsing
5 

minutes
Demi 12 lit --- --- ---

Phase 5
Thermal 

Disinfection

5 

minutes
Hot 10 lit --- --- 90°C

Phase 6 Drying
12 

minutes
--- --- --- --- 100°C
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،باشندکوتاهبایدهاناخنوباشندتمیزبایدهمیشههاناخنوبدنمو

ستامژهوابرومویشودنمیپوشیدهمستقیمکهموییتنهاباشد،پوشیدهبایدموییهر

،اهراتجو.شوداستفادهمرکزیاستریلبخشقسمتهیچدرنبایدحلقهومچیساعتجواهرات

.باشندهاسممیکروارگانیانباشتگیمکاناستممکنوشوندنمیتمیزدرستوروتینشکلبه

.کنندخسوراراایمنیتجهیزاتدیگرودستکشاستممکن.بیفتندوسایلدروناستممکن

یافردبهآسیبوشوندوسایلبهگیرکردنباعثاینبرعلاوهاستممکنمچیساعتوحلقه

بزنندوسایل

است،عممنومرکزیاستریلبخشپرسنلبرایکارزماندرمصنوعیناخنوناخنلاکازاستفاده
رشدبرایمناسبیمحلمصنوعیناخنوشودریختهوسایلدرونوشودجدااستممکنناخنلاک

هستندهاآلودگیوهاقارچشدنانباشتهو

99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



:باید

ابزارسطوحباSterilantتماسامکانبیشترین1.

Sterilantخروجیاشدنخشکتسهیل2.

آسیبازبندیبستهمحافظتوآسیبازابزارمحافظت3.

جراحیعملزماندرکارکردنترآسان4.
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:دقت
یکدارایشنیساعتمانندپککهشودبستهطورینبایدپک

hourglass)باشدمحدبدوطرفوباریککمر effect)

همداخل(مشابهوسایلیا)هاپاتگالیکهصورتیدر

کمدستبعدیباکدامهراندازهبایدشوند،میدادهقرار

جاذبموادبایدهالگنبین.باشدداشتهتفاوتاینچیک

شوددادهقرارپرزبدون
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Count Sheet

122



ستیکدرچینشنمونه
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تاکید بر

استانداردها و الزامات

مواد یا جنس های بسته بندی

در استریلیزاسیون
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بارگذاری استریلایزر بخار

پیل پک ها و پک های کوچک

(دارای پارچه)پک های پارچه ای 

ست ها یا سینی ها

کانتینرهای فلزی
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Sterilant

کردن؟استریلاصلیعامل

آب؟بخار

هیدروژن؟پراکسیدبخار

اکساید؟اتیلنگاز

داغ؟هوای

...
148



کلیطوربه:

.Iیوناستریلیزاسشرایطبهرسیدن:سازیآماده:اولمرحله

.IIاستریلیزاسیون:دوممرحله

.IIIاستریلیزاسیونشرایطازخروج:سوممرحله



بخاراستریلیزاسیونفرآینددر

مناسببخاروجود

بخارآندمای

ابزاربابخارآنتماسزمان
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آیا حاضرید
با ابزاری که هم اکنون آماده استفاده برای 

جراحی در نظر می گیرید،
چای خود را هم بزنید و بنوشید؟



:بهنیازبخاراستریلیزاسیوندر

مناسببخاروجود

بخارآندمای

ابزاربابخارآنتماسزمان

ابزاربابخارآنتماس

Contact
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مناسبیزمانمناسبدمایبا مناسببخاراز کجا معلوم که

پیش سطوح ابزار ما بوده؟

در اتاق عمل، بر روی تمام نقاط همه ابزارها و وسایل

کشت میکروبی انجام می دهم
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کنـترل فرآیند

روش/ مواد –امروز این ساعت 

فیــزیـکی

شـیمـیـایـی

بیـولـوژیــک
162



           فیــزیـکی

شـیمـیـایـی

بیـولـوژیــک
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پایش استریلایزر بخار
گیج ها یا عقربه ها: هر سیکل پیش از سیکل: فیزیکی

تگاهبررسی برگه پرینتر دس: هر سیکل پس از سیکل

با بیشترین سخت گیری : هفتگی: بیولوژیک
پس از نصب، تعمیرات، جابجایی
به همراه ایمپلنت غیراستریل

یکبووی د: اول شیفت کاری پس از گرم شدن: روزانه: شیمیایی
اندیکاتـور بیـرونی روی هــر پـک: هر پک: هر سیکل
اندیکاتـور داخـلی درون هــر پـک: هر پک: هر سیکل
داخل : هر سیکلPCD :همان اندیکاتور داخلی پک ها

 نگهداری یاMaintenance
165
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اندیکاتورهای شیمیایی

برخی استانداردهای تولید و استفاده

ISO 11140

EN 867

ISO 15882
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اندیکاتورهای شیمیایی

• ISO: International Organization for Standardization

• ISO 11140-1: Sterilization of health care products — Chemical indicators —

Part 1: General requirements

ایی استاندارد مرتبط با تولیدکنندگان اندیکاتورهای شیمی•

168



ISO11140-1برای اندیکاتورهای شیمیایی طبق ( کلاس ها)تیپ ها 

 1( کلاس)تیپ:Process Indicator

 2( کلاس) تیپ:Specific Test Indicator

 3( کلاس) تیپ:Single Parameter Indicator

 4( کلاس) تیپ:Multi Parameter Indicator

 5( کلاس) تیپ:Integrator Indicator

 6( کلاس) تیپ:Emulator Indicator(Cycle Verification)

169



ISO11140-1های اندیکاتور شیمیایی بر اساس ( کلاس)تیپ 

ترتیب کلاس ها ارتباطی با اولویت ندارد
یعنی هریک وظیفه خاص خودش را دارد، هیچ کدام برتر

یا بدتر از دیگری نیست

یزاسیون نداردتعریف کلاس ها ارتباطی با نوع فرآیند استریل

هربرایها(کلاس)تیپازیکهرتعریف،طبقیعنی
ممکنگرچهباشد،داشتهوجودتواندمیفرآیندنوع

یفعلنسخهدروباشدنشدهتجاریحاضرحالدراست
باشدنشدهآنبهایاشارهاستاندارد
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ISO11140-1های اندیکاتور شیمیایی بر اساس ( کلاس)تیپ 

:1( کلاس)تیپ 

به نام های مرسوم

Process Indicator/ External Indicator/ Exposure Indicator

اندیکاتور خارج پک است

برای تمیزدادن بین پک های داخل دستگاه رفته و نرفته است

 وظیفه اش این نیست که گزارش دهد وضعیت پارامترها و
استریلیزاسیون درون پک در چه وضعیتی بوده است
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ISO11140-1های اندیکاتور شیمیایی بر اساس ( کلاس)تیپ 

:2( کلاس)تیپ 

 به نام هایSpecific Test/ Special Test

مانند تست بووی دیک به نام های معمول

Bowie Dick Test/ Bowie&Dick Test/ BD Test/ Air Removal/Steam Penetration

اندیکاتور داخل پک یا خارج پک نیست، بلکه پک خاص خود را دارد

تبرای بررسی وضعیت خروج هوا از چمبر توسط مکانیسم دستگاه اس

وظیفه اش این نیست که گزارش استریلیتی بدهد
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ISO11140-1های اندیکاتور شیمیایی بر اساس ( کلاس)تیپ 

:3( کلاس)تیپ 

 به نام هایSingle Parameter Indicator/ Single Variable Indicator

دادهقـرارپـکدرونیعنـیشـود،میمحسـوبداخـلـیاندیکـاتـوریک

شودمی

فرآیندپارامترهایازیکیوضعیتفقطیعنیاست،پارامتریتک
دهدمیگزارشرااستریلیزاسیون

نظرزیرارزمانفقطیادمافقطیابخارفقطبخار،استریلیزاسیوندرمثلا
بگیرد

استرپارامتیکسنجشدنبالبهکسیکمترچوننیستتجاریمعمولا
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ISO11140-1های اندیکاتور شیمیایی بر اساس ( کلاس)تیپ 

:4( کلاس)تیپ 

 به نام های مرسومMulti Parameter Indicator/ Multi Variable Indicator

شودمیدادهقرارپکدرونیعنیشود،میمحسوبداخلیاندیکاتوریک

فرآیندپارامترهایازیکیازبیشوضعیتفقطیعنیاست،پارامتریچند
دهدمیگزارشرااستریلیزاسیون

اربردکسبکوسادهبسیارهایپکدرفقطبخار،استریلیزاسیوندرحاضر،حالدر
دارد

داردکاربردهاپکهمهدراستریلیزاسیوندیگرهایروشدرحاضر،حالدر

4تیپاتوراندیکازاستفادهبافقطنبایدرابخاراتوکلاوچمبریاسیکلیک:توصیه
داشتهحضورچمبردرنیز6یا5تیپاندیکاتوریککمدستبایدحتماکرد،پایش
باشند
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ISO11140-1های اندیکاتور شیمیایی بر اساس ( کلاس)تیپ 

:5( کلاس)تیپ 

 به نام های مرسومIntegrator Indicator/ Integrating Indicator

شودمیدادهقرارپکدرونیعنیشود،میمحسوبداخلیاندیکاتوریک

امترهایپارتماموضعیتیعنیاست،حساساستریلیزاسیونفرآیندپارامترهایتمامبه
دهدمیگزارشپکدرگرفتنشقرارنقطهدررااستریلیزاسیونفرآیند

استمرسوماکسایداتیلنوبخاراستریلیزاسیوندرحاضر،حالدر

135تا121دمایازبخار،استریلیزاسیوندرمثلادهد،میانجامبازهدرراپارامترهابررسی
شدنهکشت)استریلیتیبهمنجرهازمانودماهاتجمیعکهصورتیدروکندمیپایشرا

میمطلوبخپاسیاشودمیپاسهماندیکاتوراینشوند،(استئاروترموفیلوسژئوباسیلوس
دهد

داردبیولوژیکاندیکاتوررفتارمعادلرفتاری
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ISO11140-1های اندیکاتور شیمیایی بر اساس ( کلاس)تیپ 

:6( کلاس)تیپ 

   به نام های مرسومEmulator Indicator/ Emulating Indicator/ Type 6 CI

 Cycle Verification

شودمیدادهقرارپکدرونیعنیشود،میمحسوبداخلیاندیکاتوریک

ارامترهایپتماموضعیتیعنیاست،حساساستریلیزاسیونفرآیندپارامترهایتمامبه
دهدمیگزارشپکدرگرفتنشقرارنقطهدررااستریلیزاسیونفرآیند

استمرسومبخاراستریلیزاسیوندرحاضر،حالدر

کهاینهبتوجهبابخار،استریلیزاسیوندرمثلادهد،میانجامنقطهدرراپارامترهابررسی
کپدرگرفتنشقرارنقطهدرزمان،طولدررادماهمانحضورکند،میپایشرادماییچه

دهدمیچمبریا

آندرزمانودمابهتوجهبخارنوعدرمثلاشود،انتخاببایدسیکلپارامترهایاساسبر
شوداستریلایزرخاصسیکل
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های اندیکاتور( کلاس)تیپ 
ISO11140-1شیمیایی بر اساس 

 6و 5تفاوت تیپ
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ISO11140-1اساسبرشیمیاییاندیکاتورهای(کلاس)تیپ

درادهاستفبرایاندیکاتورهایسیستمیاشیمیاییاندیکاتورهای
:هستندکاربردسه

وهقرارگرفتفرآیندموردهایپکیاوسایلبینتمایزبرای(الف
(1تیپ)نگرفته

(2تیپ)دیکبوویتستمانندخاصهایروالیا/وهاآزمون(ب

(های)پارامتردستیابیسنجشمنظوربهپکهردرقراردادن(پ
قرارگرفتننقطهدرمربوطه(های)پارامتردستیابیوفرآیند

(3،4،5،6تیپ)اندیکاتور
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کاربرد اندیکاتور شیمیایی 
(ISO11140-1)

توضیحدستهتیپ

مورد فرآیند پک های برای تمایز بین وسایل یا 
Type 1e1قرارگرفته و نگرفته

رض اندیکاتور فرآیندی یا در مع
(Exposure)قرارگرفتن 

Type 2s2دیکبوویخاص مانند تست روال های یا /وها آزمون
بووی دیک اندیکاتور ویژه مانند 

(Special)

قراردادن در هر پک به 
بی منظور سنجش دستیا

فرآیند و( های)پارامتر
(  های)دستیابی پارامتر

مربوطه در نقطه 
ورقرارگرفتن اندیکات

واکنش فقط به یکی از 
Type 3i3متغیرهای شاخص فرآیند

(Internal)اندیکاتور داخلی 
تک متغیری

غیر واکنش به بیش از یک مت
Type 4i4شاخص فرآیند

(Internal)اندیکاتور داخلی 
چند متغیری

واکنش به تمام متغیرهای 
Type 5i5شاخص فرآیند

(Internal)اندیکاتور داخلی 
(Integrating)تجمیعی 

واکنش به تمام متغیرهای 
Type 6i6شاخص فرآیند

(Internal)اندیکاتور داخلی 
شبیه سازتقلیدکننده یا 

(Emulating)
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ISOاستاندارد 11140-1:2014

تـومتررزیسازاستفادهبابخارشیمیاییاندیکاتورهایعملکردکردنمشخص
نگهدارندهکرد،بایدانتخابشیمیاییاندیکاتوربرایمناسبنگهدارندهیک

یرهایمتغبااندیکاتورمواجههازونکندمختلرواندیکاتورعملکردکهای
نکندجلوگیریفرآینداصلی

باشدشدهگرمبایدمدنظردمایتارزیستومترداخلیسطحآزمون،ازپیش
آننگهدارندهواندیکاتورقراردادنازپسآزمونانجام:
.Iکمتریاثانیه60دررزیستومترهوایتخلیه
.IIکمتریاثانیه10درمدنظردمایبهرسیدنوبخارتزریق
.IIIمعینمقادیراساسبرشدهتعیینزمانشدنطی(SVها)
.IVسازییکسانوهواورودوکمتریاثانیه60دربخارتخلیه

محیطفشاربا
تاثیراتکاهشبرایاندیکاتورفوریبرداشتن
نتایجبایگانیوپاسختفسیر
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25-28 cm Height

4 Kg

18-24o C

35% RH
ساعت قبل2دست کم از 
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پایش بیولوژیک

 تولید بر اساس استانداردISO 11138

چه مواقعی استفاده کنیم؟ در سه موقعیت

 همیشه درونPCD
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وسیلهایمپلنتیکFDAتعریفطبق:ایمپلنتواژه•

جراحیبایاطبیعی)حفرهیکدرونکهاستای

دورهیکبرایوشودمیدادهقراربدن(ایجادشده

ماندمیباقیمحلآندربیشتریاروزه30زمانی

موردایمپلنتبرایاستفادهموردپلاکوپیچهرگونه•

شوندمیمحسوبایمپلنتنوعینیزاستفاده
191



بیولوژیکاندیکاتورپاسخبرایکافیفرصت:عادیتحویل•

یولوژیکباندیکاتورپاسخبرایکافیفرصتنبود:اورژانسیتحویل•
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هابندیقفسه
استمهمهابندیقفسهفاصلهواستحکام،اندازه،
زمینکفازمتریسانتی25تا20فاصلهکمدست
سقفیکنخاموشآتشاگر)سقفازمتریسانتی45فاصلهکمدست

(شودتوجهآبپاششزاویهبهاست،شدهتعبیه
دیوارهاازمتریسانتی5فاصلهکمدست

تااستلازمهافاصله
شودانجامهواگردش•
شودانجامهاقفسهومحلنظافت•
شودرعایتمحلینشانیآتشقوانین•
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شکل و جنس قفسه بندی 
به شکل مش یا لانه زنبوری
به شکل یکدست و توپر صاف
به شکل باز و بدون درب
به شکل دربسته مثل کابینت

207



تمیز بودن محل انبارش
نظافتبهتوجهوهاقفسهطراحی•
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کهودبمطمئنوکردانبارشتوانمیراشدهاستریلوسایلمدتیچهتا
هستند؟استفادهقابلواستریلهنوز
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زهنوکهبودمطمئنوکردانبارشتوانمیراشدهاستریلوسایلمدتیچهتا
هستند؟استفادهقابلواستریل

نداردوجودهمهبرایاستفادهقابلویکسانزمانیپاسخهیچ
استمرکزآنخاصدرمانیمرکزهردر
داردوجودرویکرددو:Time-related OR Event-related

نوعدرtime،بدونی،محلقوانینتوسطاستممکن)شودمیتعیینانقضاتاریخ
تعییناستممکن.شودسازییکسانتاریخاینمختلف،مراکزشرایطبهتوجه
(شودگذاشتهمراکزعهدهبراستریلیتیانقضایتاریخ

نوعدرeventرخدادهاازتابعیماندناستریلزماناست،منطقیکه(event-

related)مالاحتواسترخدادهااساسبرشده،استریلوسیلهآلودگی.است
هستنداستریلوسایلیعنی.رودمیبالاکردنجاجابهوزمانگذشتباآلودگی

دهدرخهاآنبرایeventیککهزمانیتا
شرایطوشروانبارش،شرایطبندی،بستهتکنیکبندی،بستهجنسکیفیت

تاثیرگذارند...جابجایی،شرایطوتعدادانتقال،
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اصول انبارداری
شکلبههامصرفیوهاپکFIFOشوند،میتحویلاستفادهبرای

درتریطولانیمدتیاداردترنزدیکانقضایتاریخچیزیهریعنی
شوداستفادهوتحویلزودتراست،بودهانبارش

 First In First Out

ذشتنگوماندگیازتاشوندمیتحویلورود،ترتیببهمشابههایپک
شودجلوگیریمصرفتاریخ

ازوغییراتتونیستمطرحاستریلیتیبحثفقطمصرف،تاریخبحثدر
باشدتوجهموردبایدنیزماهیتیلحاظبهموادرفتنبین
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آیا هر لحظه می دانید که پک هایی که
...سیکل ... در استریلایزر ... در تاریخ 

استریل شده اند، در حال حاضر کجا هستند؟
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ردیابـی/ بارگــذاری / بسته بندی 
 لیبل ها–ردیابی دستی و کامپیـوتری
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The story, all names, characters, and incidents portrayed in 

this production are fictitious. 

No identification with actual persons, places, buildings, and 

products is intended or should be inferred.

No ©Copyright

Feel Free To Copy
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